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Aspergilosis invasiva Infeccién en Quemados

www.aspergillus.org.uk

¢, Como pueden llegar los
propagulos - fungicos
directamente al paciente?

Por el aire



http://www.pgodoy.com/
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Sistemas de Ventilacién Sistem_a_s de aire
Contaminados condicionado _

Sistemas de aire

condicionado Grandes Demoliciones

Lutz G, et al. Clin Infect Dis 2003; 37: 786-93 Bouzaetal - J Hospital Infection 52: 234




Grandes Demoliciones

Hansen D, et al. J Hosp Infect 2008; 70: 259-64

Acumulacion de Polvo

Humedad en Paredes
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Grandes Excavaciones

Nihtinen A, et al. Bone Marrow Transplant 2007; 40: 457-60

Humedad en Paredes

Pared con Azulejos



Cabeza de la Ducha

Manos y Ropas de
Profesionales de la Salud

¢, Como pueden llegar los
propagulos - fungicos
directamente al paciente?

Por el agua

Desague de la Ducha
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Dieta:; Alimentos
Contaminados

Manancial
Coagulacion

Floculacion Cloro y Polieletrolito

Decantacion Cloro

Filtraciéon Cal, Cloro e Fluor

Agua Potable
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Biofilme  en el Sistema de Tres etapas en la Formacion del
Distribucion de agua municipal Biofilme

w Desarrollo Liberacién
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Distribution
system pipe Biofilm on pipe
BIOFILM ENGINEERING, MSU-BOZEMAN

William Costerton etal , Journal of Clinical Inestigation 11271295} William Costerton etal , Journal of Clinical Inestigation 12712903}

Ejemplos de Biofilme Estanques de Agua de Hospitales

Biofilme de bacterias removido de
cafierias
(John Gillatt, Thor UK Ltd. Microbiology Today 30,
2003)

Estanques de Agua de Hospitales

Buscando el sitio de origen
de las infecciones
nosocomiales




Aspergilosis Invasiva (6 casos) Unidad
de Pacientes Hematol6gicos (2007)

Fusariosis Invasiva (4 casos) Unidad de
Trasplantes de Médula Osea (2004)
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Aspergilosis Invasiva (6 casos) Unidad
de Pacientes Hematol6gicos(2007)

Kirsten M. Buck - Ecolab, Inc

Andlisis del Aire: Sistemas de
Filtracion

Fusariosis Invasiva (4 casos) Unidad de
Trasplantes de Médula Osea (2008)
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Andlisis del Agua: Fisico -Quimica Andlisis del Agua: Microbioldgica
Filtracion
U Parametros : pH, temperatura, cloro
residual libre vy turbidez

pHmetro Fotocolorimetro Turbidimetro

Hongos Filamentosos en Sistemas
de Distribucion de Agua de
Hospitales

Identificacion de los
Agentes Fungicos

Diagnéstico - Laboratorial Identificacion Clasica

Agar Aveia

v Métodos convencionales e Caracteristicas de la Colonia:

; g £ aislado sembrado P ey

Investigacion | directa en Sabouraud o D[

s
Cultivo- (incluyendo - sistemas automatizados) Agar Czapeck =

v Examen anatomopatol6gico ‘9"0

oS
Vv BUsqueda de antigenos especificos W LU=

Galactomanana (EUA, Europa, Brasil) = =
(aspergilosis ) f ; Ientificacion:

| Utilizando llaves de
%\v, clasificacién (De Hoog

3-D Glucano (Japé&o, EUA, Europa) (aspergilosis

- et al 2000)
y candidiasis, IFI) .

Alexander & Pfaller. Clin Infect Dis 43: 15-27, 2006
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Principales Agentes Fungicos Métodos Moleculares

TS
APLICACIONES DE METODOS MOLECULARES EN MICOLOGIA :fsfr:i”g“';;“gﬁ
Patient 1 blood | ;V
RI =097
. 7 . RC=094
Diagnéstico Identificacién del agente etiolégico * Hot Water Tank -surface
/Caracterizacion de nuevas especies — Patient2biood
Taxonomia
ICaracterizacion de los relacionamientos
genéticos & F. solani (ATCC 62877 Control Podemos
confirmar el
/Brotes de infeccion g | p T HotviaterTank -surface origen

A o AR ot nosocomial de
/Determinacion de la fuente - dep6sitos 2 o
la infeccion

Epidemiologia o T N - Patient1 sinuses
ATransmision cruzada de patégenos nosocomiale 70 faungica
JEpisodios recurrentes (infeccion persistente o re-infeccion) Arrbathroom — wet mode

/Reconocimiento de cepas particularmente virulentas

Patient Room- surface.

Patogénesis /Genes implicados en los procesos y mecanismos Patient Room -surface

de virulencia

Soluciones Para €l

Problema de los Hongos
Dentro del Hospital
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Utilizacion de Sistemas de

et Utilizacion de Filtros HEPA

AHEPA air filter can reduce the

amount of airborne allergens /

Gangneux et ali Clin Infect Dis 35: 343-5, 2002.

Después

Control del Flujo de
Personas



Reservatorios de Agua

Debes Conocer la Realidad
de tu Unidad

Realiza un Programa de
Control Ambiental

Concentracién  de propagulos fungicos aislados del agua de la
unidad de trasplantes de medula 6sea (marzo de 2007 a
febrero  de 2008 ).
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Proteccion de las
Unidades en
Grandes
Demoliciones y
Reformas

Hansen D, et al. J Hosp Infect 2008; 70: 259-64

Concentracion de propagulos flngicos aislados del aire en la
unidad interna (cuartos y bafios) de la unidad de trasplante de
médula 6sea (marzo- de 2007 a febrero- de 2008 .

Somade UFCIm®

Todo Para el
Cuidado de
Nuestros
Pacientes
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